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Laser Detector Espelho 
dicróico

Filtro  
Bandpass 

405nm
(50mW)

VIO 450 - 450/50

VIO 525 505 LP 525/50

488 nm
(25mW)

SSC - 488/10

FITC 505 LP 530/30

PE 550 LP 575/26

PE-TR 595 LP 610/20

PerCP-Cy™5.5 685 LP 695/40

PE - CY™ 5 655 LP 660/20

PE - CY™ 7 735 LP 780/60

633 
(20mW)

APC - 660/20

APC - CY™7 735 LP 780/60
 
Tabela 1: Configuração de amostra para um citômetro BD LSRII, incluindo  
o laser/detector add-on violeta (405nm).

Amostra
Sheath fluid

Agulha da 
amostra 

Zona de focagem 
hidrodinâmica 

Feixe do laser

Figura 1: Alinhamento de partículas com feixe de laser na célula de fluxo.
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Figura 2: Conceito de matriz óptica de 488nm
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3a. FSC / SSC gráfico de pontos com população singlets fechada  
e estatísticas associadas:

3b. Histograma de fluorescência (FITC) de singlets do FSC/SSC mostrado 
na fig. 3a.

População %Parent FSC-A Mediana FSC-A CV SSC-A Mediana SSC-A CV

P1 86.0 134,829 5.5 43,436 4.4

População FITC-A Mediana FITC-A CV

P2 52,178 14.5

Figura 3:

P2
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Executar padrões de microesféras Registrar e Rastrear dados do Controle de Qualidade
PASS:
Aprovado para uso

FAIL:
Visitar Troubleshoot & 
Correct Service
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Figura 6: Exemplo de um programa básico de CQ para um citômetro de 2 lasers

Frequência Produto & Código de catálogo Propósito Cobertura Dados 

Diariamente Full Spectrum (#885) ou Quantum 
QC (#725)

Verificação básica do sistema;  
Verificação de alinhamento do laser

Todos os lasers 
/ detectores

Valores do canal no gráfico; 
Gravar CVs

Diariamente 
para  

Quantitativo
Quantum MESF (Veja página  14)

Execute em PMTs específicos para 
análises de expressão quantitativa:  
linearidade, resolução, limite de 
detecção, alinhamento

Detector 
específico 

Confirme a resolução; Lin-
earidade de registro; Limiar de 
detecção de gráfico e CV 

Diariamente 
para  

Quantitativo; ou 
Semanalmente

Quantum QC (#725)
Para análises qualitativas;  
Linearidade, resolução, limite de 
detecção, alinhamento

Todos os lasers 
/ detectores 

Confirme a resolução; Lin-
earidade de registro; Limiar de 
detecção de gráfico e CV 

Semanalmente Time Delay Standard (#830) Verificação de atraso do tempo

Atraso entre 
laser 1 (488nm) 
e laser 2 
(635nm)

Confirmar atraso no tempo
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Micron Kit – YG – Combined
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100 nm 200 nm 500 nm 800 nm
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Fluor A Fluor B

Sobreposição Transporte para banda do detector

Detector 1 Detector 2

A B

Comprimento de onda
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Tabela 4: Padrões de produtos para compensação

Catálogo # PDS Produto Binds

820 820 Padrão de Compensação FITC/PE Pré-marcado com FITC/PE

See pg. 13 890 Padrões de Referência de Fluorescência Pré-marcado com flúor designado pg. 13

550-552, 
556 850 Simply Cellular® Padrões de Compensação IgG de Camundongo, Rato ou Humano, conforme observado

835 835, 
850 Simply Cellular® anti-camundongo para Violet Laser IgG de Camundongo

553-554 854 Beads Anticorpo Ligação Proteína A, Proteína G Veja PDS 854 para IgG afinidades

450-451 853 Padrões de compensação corante de viabilidade Corantes reativos a amina
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Detectores Valores (%)

515/20 Violeta - 450/50 Violeta 32.6

605/40 Violeta - 450/50 Violeta 3.06

450/50 Violeta - 515/20 Violeta 7.42

605/40 Violeta - 515/20 Violeta 33.51

450/50 Violeta - 605/40 Violeta 0.05

515/20 Violeta - 605/40 Violeta 0.05

Detectores Valores (%)

515/20 Violeta - 450/50 Violeta 31.93

605/40 Violeta - 450/50 Violeta 0.00

450/50 Violeta - 515/20 Violeta 6.86

605/40 Violeta - 515/20 Violeta 32.06

450/50 Violeta - 605/40 Violeta 0.16

515/20 Violeta - 605/40 Violeta 0.09
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Catálogo  
# Descrição MW Excitação (nm) Emissão 

(nm) Propósito

890 Certified Blank™ referência

897 Acridine Orange 265 500 526 DNA/RNA

886 Alexa Fluor® 488 643 499 519 conjugada

887 Alexa Fluor® 647 1300 652 668 conjugada

901 Allophycocyanine (APC) 104k 650 660 conjugada

898 Chlorophyll (a + b) 8014 (a)
907 (b) 430,453 642,662 pigmento de 

planta

895 Cy™5 792 649 666 conjugada

906 DAPI 277 350 470 DNA (A-T)

913 Far-Out Red - 475,590 663 referência

891 Fluorescein 389 495 519 conjugada

894 Hoechst 33342 616 346 375,390 dsDNA

916 Pacific Blue™ 339 410 455 conjugada

899 PE (R-Phyoerythrin) 240k 480, 565 578 conjugada

908 PE-Cy™5 240k 480,565,650 670 conjugada

892 Propidium Iodide 668 536 617 Intercalador de 
DNA

905 T.M. Rhodamine  
(TRITC, TAMRA)

430 557 576 conjugada

893 Texas Red®  

(Sulforhodamine)
625 589 615 conjugada

915 Violet Laser  (Glacial Blue) - 360 450 referência
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Catálogo # Descrição Fluoróforo  MW

488 Quantum MESF Alexa Fluor® 488 Alexa Fluor® 488 643

555, 555p Quantum MESF FITC-5 FITC 389

827 Quantum MESF PE R-PE 240k

647 Quantum MESF Alexa Fluor® 647 Alexa Fluor® 647 1300

823 Quantum MESF APC APC 104k

Catálogo # Descrição Anticorpo de Captura Binds

815 QSC anti-camundongo IgG (Fc) anti-camundongo IgG  
(Fc-específico) 

Camundongo mAb (Fc) 

816 QSC anti-rato IgG (Fc) anti-rato IgG (Fc-específico) Rato mAb (Fc) 

817 QSC anti-humano IgG (Fc) anti-humano IgG (Fc-específico) Humano mAb (Fc) 



16 Bangs Laboratories Flow Cytometry Technical Guide



XVIIwww.BangsLabs.com



9025 Technology Dr. • Fishers, IN 46038-2886

800.387.0672 • 317.570.7020 • www.bangslabs.com


